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Objednavatel: AQUASYSTEM s.r.o., Bratislava Datum prevzatia vzoriek: 08.08.2016
Vzorky odobral: AQUASYSTEM s.r.0., Bratislava Datum vykonania skusok od: 09.08.2016
Cislo zakazky: 16- 06479 do: 16.08.2016
Cislo objednavky Datum vystavenia protokolu: 16.08.2016
Udaje o vzorke
. Dezinfekény prostriedok . )
I rk! dovzdal P rk; | sk
Cislovzorky Nazov - koncentracia Sposob pouzitia Doba expozicie Odavasa i Ui sty
dezinfekcia ploch a 2 : orig.balenie 1L mikrobiologicka
16017747 DEZANOL povrchov e Objednavatel §.010817 exp. 2017-00-01 kontrola U€innosti

Poznamka : dezinfekény roztok neriedeny

poziadavka objednavatel’a : stanovenie G¢innosti

pouZity skiSobny kmeii : Staphylococcus aureus CCM 4516
Bacillus subtilis CCM 1999
Aspergillus brasiliensis CCM 8222

Candida albicans CCM 8215

Pseudomonas aeruginosa CCM 1961

Vysledky skusok

Testovany kmeh Vysledky skagok po expozicii Uéinnos‘t' - | ‘Typskidiy P
5 minat po expozicii

Staphylococcus aureus CCM 4516 bez rastu ucinny A 124
Pseudomonas aeruginosa CCM 1961 bez rastu acinny A 124
Bacillus subtilis CCM 1999 bez rastu ucinny A 124
Candida albicans CCM 8215 bez rastu aginny A 124
Aspergillus brasiliensis CCM 8222 bez rastu aéinny A 12.4
Testovany kmen Vysledky SK:]:;T"?: $xpozici) - pg::::;f:ii Typ skusky P
Staphylococcus aureus CCM 4516 bez rastu uéinny A 12.4
Pseudomonas aeruginosa CCM 1961 bez rastu ucinny A 124
Bacillus subtilis CCM 1999 bez rastu aginny A 12.4
Candida albicans CCM 8215 bez rastu ucinny A 124
Aspergillus brasiliensis CCM 8222 bez rastu ucinny A 124

Typ skusky A -akreditovana N - neakreditovana SA - subdodavka akreditovana SN - subdodavka neakreditovana  IP - interny predpis

(+) - rast, dezinfekény roztok je na testovany kmed pri danej dizke expozicie ne(ginny;
(-) - bez rastu, dezinfekény roztok je na testovany kmefi pri danej dizke expozicie Géinny
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Testovany dezinfekény roztok je Gcinny po 5 minutach expozicie na testované bakterialne kmene.

Prehlasenia a upozornenia

e Skd3obné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skisok sa tykajl len predmetu skugok.
e Tento protokol moZe byt reprodukovany jedine cely a s pisomnym sihlasom skisobného laboratéria.

Reklamécie
*  Reklamovat vysledky laboratmych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované su
pisomne podané reklamécie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
e Vzorky po ukon¢eni mikrobiologického vySetrenia su likvidované.

Protokol o skuske vyhotovil: MVDr. Maria Holevova Rrotokol 0'skuske schvalil: MVDr. Eva Ferenéakova
zéstupca LMMP “ N ‘ vedica LMMP
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Protokol obdrzi: Aquasystem, s.r.o., Bratislava
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